Zirkonyl-Hamatoxylin nach SMITH &
McNULTY

11901 |

f15...25°C

Verwendungszweck:
Féarben von Schleimen

|BE

1]

5 MORPHISTO

B Laborchemikalien & Histologieservice

Gefahrenhinweise:
BPZ_Version: 1.0

6702°£0°60 :32nJpab |

| [ 2102°60°€0 :BunJaisiiendply 3232

Verwendungszweck

Vorbereitung und VorsichtsmaBnahmen

Prinzip

Hamatoxylin ist ein Naturfarbstoff, der aus dem
Blauholzbaum(Haematoxylum campechianum) durch
Extraktion gewonnen wird. Grundlage der Hamalaun-
Farbung ist zunachst eine Oxidation des Hamatoxylin zu
Hamatein. Durch Zugabe von Metallsalzen (Eisenlll-
chlorid) kommt es zu einer Komplexbildung der
Metallionen mit dem Hé&matein. Es entsteht ein
Hamatoxylinlack, der stark positiv geladen ist. Gefarbt
wird in saurer Ldsung. Die Kernfarbung mit Weigert
Eisenhamatoxylin ist besonders stabil bei
Gegenfarbungen mit sauren Farbstofflésungen, z.B.
Bindegewebsdarstellung mit Masson Goldner Trichrom
(Artikel-Nr.: 12043).

Reagenz

Wirksame Bestandteile Besondere Hinweise

7,5 ml Aqua bidest / Reinstwasser (CAS-Nr.: 7732 | | Stammlosung A & B im
-18-5) Verhéltnis 1+1 mischen,
187,5 ml Glycerin wasserfrei (CAS-Nr.: 56-81-5) Gebrauchslésung 6 Tage
125 ml Ethanol 96 % vergallt (CAS-Nr.: 64-17-5) bei 4-8 °C haltbar.

0,625 g Natriumjodat p.A. (CAS-Nr.: 7681-55-2)

2,5 g Hamatoxylin (C.1.: 75290) (CAS-Nr.: 517-28-2,
475-25-2)

10 g Zirkonylchlorid Octahydrat p.a. (CAS-Nr.:
13520-92-8)

Haltbarkeit: bis zum angegebenen Verfallsdatum.

Entsorgung: Die Losung ist nach dem angegebenen Verfallsdatum als chemischer
Sondermdill zu behandeln und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften sachgeméan
zu entsorgen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Leistungsmerkmale

Priifung:
Wir empfehlen vor der diagnostischen Verwendung die
Losungen Uber einen Referenzvergleich zu prufen. Dies
kann Uber das Mitfiihren einer bekannten Referenzprobe
erfolgen.

VorsichtsmaBnahmen:

Bei der Handhabung von Laborreagenzien sollten die
ublichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es
sollte  nur eingewiesenes Personal mit den
Laborreagenzien arbeiten. Aktuelle Hinweise zu Risiken,
Gefahren und SicherheitsmaBnahmen zu diesem Produkt
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Probennahme:

Die Entnahme von Proben erfolgt nach den ublichen
Vorgehensweisen. Hierbei ist zu gewahrleisten, dass
frische  Proben unmittelbar nach Probennahme
ordnungsgemaB fixiert werden. Hamatoxylin-Losungen
kénnen nach Fixierung in gebrauchlichen Fixiermitteln
angewandt werden. (Formalin freie Fixiermittel wurden
noch nicht auf ihre Anwendbarkeit untersucht). Die
Fixierung kann das Farbeergebnisses beeinflussen.

Hinweise zur Durchfiihrung:

Die Féarbung ist von Fachpersonal durchzufiihren, und es
ist zu gewabhrleisten, dass alle Proben nach dem Stand
der Technik behandelt werden. Die visuelle Auswertung
sollte nur von geeignetem und geschultem Personal
durchgefihrt werden. Diagnosen dirfen nur von
autorisierten Personen erstellt werden. Wir empfehlen
das Ergebnis mit anderen Methoden/Untersuchungen zu
bestétigen.

Vorbereitung der Gebrauchslésung:
Weigert Eisenhamatoxylin Gebrauchslésung:

Weigert Stammlésung A (Artikel-Nr.: 10225A) und
Weigert Stammlésung B (Artikel-Nr.. 10225B) im
Verhéltnis 1:1 vor Gebrauch mischen. Die Weigert

Eisenhdamatoxylin Gebrauchslésung ist 6 Tage bei 4-8°C
stabil.

Erwartete Ergebnisse:

Zellkerne: blau-schwarz bis braun
Das Zellplasma weist Farbungen auf, die von der
verwendeten Gegenfarbung abhangig sind.

Beispiel Masson Goldner Trichrom:

zrforderliche, aber nicht mitgelieferte
Reagenzien und Materialien

Zur vollstandigen Durchfiihrung der Farbung werden
folgende Reagenzien benétigt:

- Alkoholreihe in ver. Konzentrationen, siehe Verfahren
Ethanol 96% vergallt, Artikel-Nr.: 11470
- Saurefuchsin-Ponceau-Azophloxin Artikel-Nr.: 11267

. - Phosphormolybdénséaure-Orange G (Goldner II) - "A",
Zopleame ot el
Kolla eneSIBinde ewebe: rl'Jgn - Lichtgriin — Goldner I, Artikel-Nr.:10267
9 indeg : 9 - Essigsaure 10%, Artikel-Nr.:13431
Erythrozyten: orangerot - Xylol, Artikel-Nr.- 11070
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Verfahren

Beispiel fiir eine Weigert Eisenhdmatoxylinfarbung:

Schnitte entparaffinieren

Schnitte mit absteigender

Alkoholreihe rehydratisieren

Weigert Eisendmatoxylin (Gebrauchslsg.)
Aqua dest.

Fliessend Wéassern

Entwéssern mit aufsteigender
Alkoholreihe

Klaren mit Xylol, eindecken

15 min
15 sec
8 min
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Beispiel fiir eine Masson Goldner Trichromféarbung:

(1)  Schnitte entparaffinieren
(2) Schnitte mit absteigender

Alkoholreihe rehydratisieren
(8) Weigert Eisenamatoxylin (Gebrauchslsg.) 15 min
(4) Aquadest. 15 sec
(5) Fliessend Wassern 8 min
(6) Saurefuchsin-Ponceau-Azophloxin 4 min
(7) Essigséaure 1%ig 30 sec
(8) Phosphormolybdénsaure Orange G 30 min
(9) Essigsaure 1%ig 30 sec
(10) Lichtgrin-Goldner Il 6 min
(11) Essigsaure 1%ig 2 min
(12) Fliessend Wéssern 1 min
(8) Entwéassern mit aufsteigender

Alkoholreihe
(9) Klaren mit Xylol, eindecken

Die Kernfarbung mit Weigert Eisenhd&matoxylin ist
abhangig dem Hartegrad des Leitungswassers und dem
Oxidationszustands des Hamatoxylin. Das Farbeergebnis
kann von blau-schwarz bis braun variieren.

Jedes Labor sollte eine eigene Arbeitsanweisung fur ein
Farbeprotokoll erstellen, die sich an den Gegebenheit des
Labors und den jeweils zu bearbeitenden Fragestellungen
des Anwenders orientieren.

Weitere mdgliche Verwendungen der Komponente
wurden im Rahmen der Leistungsbewertung nicht
getestet.

Empfehlung:

Eventuell auftretende Niederschldge oder Ausfallungen
bei haufiger Anwendung kbénnen durch Filtration Uber
Ubliche Faltenfilter beseitigt werden.
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Ergebnisbeispiel

Ratte, Penis
Masson Goldner Trichromfarbung 19.06.2012
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